Design Ideas 



Printer port hosts precision analog I/O board 
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The 12-bit analog I/O board in Fig 1 plugs into a PC's 
i printer port. Thus, you can move the board around 
i your laboratory more easily than you can exchange 
A/D boards that plug into the PCs backplane. The board 
handles eight 1-kHz input signals ranging ftom to 5V max. 
. IC X is a seriál, 12-bit A/D converter having an intental 
4.096V reference and an internal track-and-hold circuit. Op- 
amp IC 2 provides a low-impedance source for IC r IC 2 has a 
of 70 ji V, which is well within V2-bit conversion aceura- 
cy. Further, IC 2 's rail-to-rail outputs come to within 1 bit of 



IC/s full input range. However, the circuiťs relatively slow 
slew rate limits input frequencies to below 1 kHz. Analog 
multiplexer IC 3 allows you to select any one of eight input 
channels. 

D/A-converter IC 4 furnishes a 12-bit output. IC 4 derivesits 
reference voltage from IC/s reference output. Op-amp IC U 
and its associated components develop IC 4 's 2.048V refer- 
ence. 

Schmitt-trigger IC 6 squares up the seriál clock's edgej 
(STB). This squaring up is a precaution and is, therefore; 
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Thls 12-blt analog 1/0 board plugs Into a PCs printer port, allowlng you to move the board around your laboratory easily. 
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unnecessary if your PC has HCMOS-compatible output lineš. 
Also, depending on your particular PC, printer-port-signal D 7 
provldes 5V power via Rj, C v and L r Obtain the best perfor- 
mance, however, by using an external supply. Low-dropout- 
regulator IC 7 yields a stable 5V from a 6 to 15V input, Induc- 
tor L 2 reduces digital noise from the PCs ground rail. 



Listing 1 is a sample interface routine written in C++. You 
can easily convert this listing to standard C. A/D-conversion 
speed depends entirely on software-executiort speed. The 
ZIPfile attached to EDN BBS /DI_SIG #1647 contains the 
listing as well as a write-up. (Dl #1647) 
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Listing 1— Sample conversion C++ routine 



8TROBB on pln 1 */ 
AUTO LINB PBED OTi pln 14 */ 
IKITIALIZE on pln 16 */ 

asLBCT ccrr on pln 17 * / 

IOTBBRUFT SNABLB bit */ 
SU9Y Input on pln 11 */ 

ACJC input on pln 10 - this la inverted */ 
PATER ok Input on pln 12 */ 
SSUCT IK pln 13 •/ 
BRROR signál on pln 15 */ 
// data lina daclarations 



anum onoff {hlgh - 1, low * 0) /* řor bit control */ 

flnclude <doa.h> 
flnclude «conio.h> 
fincluda <iostream.li:*. 

//*** raad byte bacit from of aelacted printar data port * 
//* antry i printar port [1.2) 

//* axit : valua raad back from aelected data port 
char dataindnt ppnum) 



•daflna 


STB 0x01 


/* 


fdaf lne 


ALF 0x92 


/* 


•daflne 


INIT 0x04 


/* 


Idefina 


SELO 0X00 


/« 


idefina 


IRQ 0X10 


/• 


idefina 


BOSY 0x90 


/• 


•dellne 


ACK OxiO 


/• 


•daflne 


PAPER 0x20 


/• 


idefina 


SHLI 0x10 


/* 


•daflne 


PERROR 0X0 B 


/* 


idefina 


D00 


// 


•daflne 


Dli 




fdaílne 


D22 




•daflne 


033 




•daflne 


Mt 




idefina 


DSS 




•daflne 


EK6 




•dafine 


D77 




fdaf lna 


HIOH 1 




•daflne 


LOK 





int addr - 0078 ,- 
If (ppnum 1> i) 

addr - 0x27B t // unleen explicit port L , ua« port 3 
returndnportb(addr) ) ; // will b« previously written data 



í 

//*" generál purpoae adjuat control bit tor aelected printar port 
//* antry i printar port [1,3], port bit aa bitnaak for control 
//* exit t control pln cnanged on aalacted port 
void controlbit (int ppnum, char bitmaak, onoff atata] 



int addr - 0x376+3 j 
char camp ; 
if (ppnun lm i) 

addr - 0x27343 j 
temp - lnportb{addr) 
temp *■ 0x0b / 
if Cstate lov) 

temp 4- bltmaak i 
elae 

temp |- bltmaak ; 
temp *- 0x0b ; 
outportb (addr , tamp> ; 



// unlaaa explicit port l , uee port 3 

// reads bacíte laat control valua fro* regieter 

// bit inveraion corraction 

// clear pin, no check for integrity 

// aet pin hlgh 

// raaurrect inveraion 

// written 



//*** generál purpoae adjuat data bit íor aelected printer port 
//* entry : printer port [1.2l, port bit number 
//* exit : data pin changed on aelected port 

void data bit (int ppnum, int bitnum, onoff atateí 



{ 



int addr - Cx37S ; 

char temp ; 

char bltmaak j 

bltmaak - (1 « bitnum) j 

if (ppnum l- 1) 

addr - 0x276 ; 
temp - inportb íaddr) ; 
if (atate -- lov) 

temp bitmaak ; 
elae 

temp | - bitmauk ; 
outportb (addr, temp) ) 



// der i ve mask 



// unleas explicit port 1 
// reada back regiater 



// clear pin, no check for integrity 



// aet pln hlgh 
// written 



I 

//*** read atatua byte of aelected printer port ■** 
//* entry i printer port [1,21 

//* exit i value obtained from aelected atatua port 
char atatindnt ppnum) 



I 



int addr - 0x376+1 ; 
if (ppnum 1- 1) 

addr • 0x278+1 ; 
returníinportb(addr) } 



// unlaaa explicit port 1 
atatua evailable in bita 7-3 



i 

//*** write data byte to bita DĎ-D7 of aelected printer port *** 
//* entry : printer port |l,2l, data to be written 
//* exit : aelected port written 
void dataout {int ppnum, char data) 

int addr - 0x376 ; 
if (ppnum i- l) 

addr - 0x378 ; // unleaa explicit port 1 , use port 3 

// written 



outportb(addr,data) t 



//*** aet up a/d input channel aelection on D6 -D4 
//* antry ; port 1/3 and channel in range o to 7 
//* exit ; HC40S3 multiplexer routed 
void muxfint port, int chan) 



char temp 



temp - datain (port) .* 
temp 6- 0x8 t t 
temp |>i (chan « 4) ; 
dataout (port , temp) j 



// maak out bita 4 through ť 



//*** control syntheeleed Vcc rail powered from D7 *** 
//* antry ! port 1/2 and conditlon 

//* exit : power rail enabled/diaabled with tlme lag 
void power (int port, onoff atata) 



if (atata — hlgh) 

data^bitíport D7,high) , 
elae 

í ' 

control_bit (port, STB, lov) 
cont rol_bi t ( port , ALF , low) 
mux(portjO) ; 
data_bit (port DO, low) ; 
data^bit (port Dl, low) ; 
data^bitíport D7,low) ; 



// enable 5V 



// oet all control linea at 0V bafore 
// removing 5V eupply 
// a a tne for data linea 



// now ewitch o£f SV 



} 

//*** perform a seriál clock pulse *** 
//* entry : port 1/2, SCLK low 
//* exit : one clock pulse L->H->I* generated 
void clockbitdnt port) 



cůntrol_bit (port , STB, hlgh) 
control_bití port, STB, low) ; 



// force aerial clock line hlgh 
// now low 



l 

> 

II"' read 12 bit a/d Input via HAX1B7 ••* 

//* entry : port 1/2, CS for a/d high.eerial olock line Ion 

//• exit i 12 bit value ln range 0-4095 

Int read adcflnt port) 



Int clocxa 
Int adln - o ; 

Int temp,tlin*out ; 
data_blt (port DO, lov) ; 
tlmeout - 1000 ; 
do 



//chlp aelect HAX187 via DO golng low 



whlle ((Itaitip) 41 (tlmeout) I i // ready when DO goaa low to hlgh 

for (clocks • ; clocka < 12 t clocka++) // raad 13 bit data plua 
( // ona radundant 

adln «- 1 ,• // adjuat for Hb bit ahlft out iron HAX187 

clockblt (port) ; // toggle aerial clock 
lf (atatln(port) 4 PERROR) 

adin |- 0x01 ,- // ahlft ln a 1 bit 



) 

clockblt (port) i 
data_blt (port DO, hlgh) 
return (adin) ; 



// finál redundant clock to complete 
// dieable HAX1S7 



) 

//*** »rlte 12 bit d/a via MMC53B **• 

//* antry i port 1/2, voltaga out value (0-4095) 

//* exit : d/a updated 

void wrlte_dac(int port, Int dacval) 



CS for d/a hlgh 



Int clocka ; 
int maak - OxOSOO : 
control_bit (port , ALP, low) 
data_bit (port Dl, low) ,- 
for (clocks ■• ; clocka 



//aet data low 
// chip nelect MAX536 via Dl going low 
2 ; clocko»») // write 12 bit data 
( //aat data on AUTO LIMĚ FEED 

(dacval i maak) ? control_blt (port, ALF, hlgh) i control_blt Iport, ALF, low) 

clockblt (port) > // toggle serlsl clock 

maek >>- 1 ; // reallgn maak for amb first operation 



data_bit (port Dl, hlgh) 



II*** test out main routine 
mainO 

{ 

int port ; 
int 1 , temp ; 
Int dac.adc ; 
port ■ 1 ,* 
power (port t hlgh} ; 
muxfport, 0) ; 
clracrO ; 
dac - ; 
whlle (I kbhltO) 



// dleable 



í 

wrlte_dac (port, dac) ; 
dac++ ; 

lf (dac > 403$) 

dac * ; 
adc - read_adc (port) 
gotoxy(10,5) ; 
cout «< "a/d input - 

power (port, low) ; 



// asaume LPT1: 

// enable 5V rail 
// aelect a/d channel 

// loop until key preaa 

// 12 bit d/a eaw tcoth output 



// read 12 bit a/d 
« adc / íooo «. ' . ' 
// dleable SV rail 



adc I 1000 
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